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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1040/1LB/2026
1, ZLECENIODAWCA/NR ZLECENIAY 2:
Radkowskie Ustugi Komunalne Sp. 2 0. 0. ul. Rynek 1 57-420 Radkéw; zlecenie nr 34/2026/Z
2. ADRES POBIERANIAY2:
Ujecie wodospady |
3. MIEJSCE POBIERANIAN 2
Ujecie wody surowej z wodospadu
4. PRZEDMIOT POBIERANIAY S, POCHODZENIE WODY/SCIEKUY 2
woda do spozycia przez ludzi - woda surowa Wodociag Radkéw
6. RODZA] WODY/SCIEKU2: 7. OBSZAR BADAN/POBIERANIAN2):
woda powierzchniowa regulowany prawnie Dz.U. 2019, poz. 1747

8. CEL BADAN/POBIERANIAY 2

9, PROBKOBIORCA®:

monitoring wody surowej

Renata Kopycka - pracownik laboratarium

10. METODA POBIERANIA®:

11. DATA/GODZINA POBIERANIAY:

PN-EN 1SO 19458:2007 [A]

29.07.2026

29.07.2026

PN-ISO 5667-5:2017-10 [N]

10:00

prébka jednorazowa

10:10

12. STAN PROBKI:

13. NR PROTOKOEU PRZYJECIA:

bez zastrzezen

1040/2026

14. DATA PRZYIECIA PROBKE:

15. DATA ROZPOCZECIA BADAN:

6. DATA ZAKONCZENIA BADAN:

29.07.2026 29.07.2026 03.08.2026
17. INFORMACIJE ISTOTNE DLA WYKORZYSTANIA WYNIKU BADAN:
brak
18. UWAGI: odstgpstwa, uzupeinienia albo ograniczenia od metody badawcze], inne
brak
lon PRGBKI: 1040/Ch 1
p- badany parametr norma/procedura badawcza/zakres jednostka wynik/rezultat? wartosc stwierdzenie
+ niepewnost (jezeli parametryczna" zgodnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
barwa A PN-EN 1SO 7887:2012 mg/l Pt <2,0 (2£0,2) L A1-20 mg/l zgodny -Al
(2-100) mg/1 Pt A2-100 mg/l
A3-200 mg/|
pH* A PN-EN 150 10523:2012 - 7.6 +0,1 L. Al-6,5-8,5 zgodny — Al
(4,0-9,0) temp. A2-5,5-9,0
pomiaru: A3-5,5-9,0
20,0°C
przewodno$¢ elektryczna A PN-EN 27888:1999 pS/cm l 249 £125 L A1-1000 pS/em zgodny —Al
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1040/LB/2026

koD PRABKI: 1040/Ch

Lp. »adany parametr norma/procedura badawcza/zakres jednostka | wynik/rezultat® wartosc stwierdzenie
+ niepewnosc (jezeli parametryczna® zgodnosci/
dotyezy) opinia,
interpretacja
wtasciwa* (100-3000) pS/cm temp. A2-1000 pS/cm
pomiaru: A3-1000 pS/cm
24,9°C
4. | lzapach N PN-EN 1622:2006 R TON 1 - Al-3 zgodny —Al
A2-10
A3-20
5. | isteienie jonu A PB-05 wyd. 6 z dnia R mg/l <0,013 (0,013% A1-0,5 mg/l NHs® | zgodny—Al
monowego 27.11.2024 na podstawie NH¢* 0,003) A2 -1,5 mg/l NHs*
testu Merck nr 1.14752 A3 -2 mg/l NHs*
(0,013-0,600) mg/l
(0,08-57,56) mg/fl
6. |llstezenie azotandéw A PB-004 wyd. 6 z2dnia R mg/l 83 £1,7 Al1-50mg/l Zgodny —-Al
27.11.2024 na podstawie NOs A2 -50 mg/l
testu Merck nr 1.14773 A3 -50 mg/l
(0,9-60,0) mg/!
(0,6-100) mg/1
7. |listezenie zelaza A PB-01 wyd. 6 z dnia R mg/l <0,005 (0,005% A1-0,3 mg/l Zgodny - Al
27.11.2024 na podstawie 0,001) A2 -2 mg/l
testu Merck nr 1.14761 A3 -2mg/l
(0,005-1,0) mg/i
8. [l stezenie manganu A PB-15 wyd. 1z dnia R mg/l <0,005 (0,005t A1-0,05 mg/l Zgodny — Al
27.11.2024 na podstawie 0,001) A2-0,1mg/l
testu Nanocolor nr 1-26 A3-1mg/l
(0,005-2,00) mg/
9. || stezenie chlorkéw A PN-IS0 9297:1994 R mg/l <5 (5 1) Al-250 mg/l Zgodny - Al
(5-500) mg/I A2 =250 mg/l
A3 —250 mg/l
10. §| BZTs A PN-EN ISO 1899-2:2002 R mg/l 14 +03 Al <3mg/l Zgodny - Al
(0,5-8) mg/| A2 <5 mg/l
A3 <7 mg/l
11. J| CHZT A PN-I1SO 15705:2005 R mg/l <8,0 (8,0£1,6) A1=-25mgfl Zgodny - Al
(8,0-3500) mg/| A2-30 mg/l
A3-30mg/l
12. || zawiesiny ogélne** A PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | R mg/l <2,0 (2,0£0,5) A1-25mg/l Zgodny—Al
(2,0-5000) mg/I A2-30mg/l
A3-35mg/l
13. § Tlen rozpuszczony N PN-EN 5814:2012 R % 86,8 emeen Al>70% Zgodny — Al
nasycenia temp. A2 >50%
tlenem pomiaru: A3 >30%
16,8°C
14. | Temperatura pobranej N PN-77/C-04584*** R % 83 — Al-25°C Zgodny —Al
prébki wody A2 -25°%C
A3 -25°C
* pomidrz 2na komp peratury

** zast@sowano s3czki Whatman ze s'zi‘da borokrzemianowego
***noriha nieaktualna wycofana przez PKN bez zastgpienia

dolny zf{kres metod badari fizycznych | chemicznych jest granicg oznaczalnosci metody

podanawartosé niep el

P ép ia prabki

podaniwannit niepewnosci stanowl niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2.

bada nll autoryzowat:

KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody i Sciekow
specjalista ds.t]?k()kl

Sylwia Radéczyﬁska
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1040/LB/2026

koD PROBKI: 1040/Ch
Lp- badany parametr norma/procedura badawcza/zakres | jednostka wynik/rezultat® wartosc stwierdzenie
+ niepewno$é (jezell parametryczna® z2godnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja

KOD FROBKI: 1040/B ]

Lp. badany parametr norma/procedura jednostka wynik/rezultat® z wartoéc stwierdzenie
badawcza/zakres niepewnoécia (jezeli parametm:zna" zgodnosci/
dotyczy) opinia,
interpretacja
1}l| Liczba bakterii grupy coli* N | PN-EN ISO 9308-1:2014- R | jtk/100 76 [45;129) | L A1 - 50jtk/100ml Zgodny — A2
12+A1:2017-04 ml A2 — 5000jtk/100ml
A3 — 500000jtk/100ml
2l | Liczba Escherichia coli* N | PN-EN ISO 9308-1:2014- R | jtk/100 0 L A1 - 20jtk/100ml Zgodny —Al
12+A1:2017-04 ml A2 — 2000jtk/100ml
A3 — 200000jtk/100m|
3| | Liczba enterokokéw katowych® N | PN-EN 1SO 7899-2:2004 R | jtk/100 3(1;10] L A1l - 20jtk/100ml Zgodny - Al
mi A2 - 1000jtk/100m|
A3 — 100000jtk/100m|

+ graflica wykrywalnosci wynosi 1 jtk/100ml

podaha warto$¢ niepewnosci badart zawiera niepewnos¢ pobierania probki.
podl\a wartoéé rozszerzone] nlepewnoscl pomiaru dla badari mikrobiologlcznych zostata oszacowana zgodnie 2 150 19036.

Ogolba liczba mikroorganizméw = liczba kolonil
amﬁ«wmt: g
CIEROWNIR .
sum Badania Wody i Sciekéw
LA spcalina deJakoic
I

ol
Sylwia Radaczyriska

BA'AN'LA WYKONANE PRZEZ ZEWNETRZNEGO DOSTAWCE

xolu PROBKI: ZALACZNIK DO SPRAWOZDANIA:

1(110}!'-‘ Raport z badan nr 81152/LB/2026
1 dla probek nie pobranych przez lab ium informacje podane/dostarczone przez zleceniodaweg; moga one wphywaé na waznodé wynikéw. Wyniki badari dotycz3
otrzymanej probki
7 dla prébek pabranych przez laboratorium Informacie p dane/dostarczone przez zleceniodawce, mogg one wplywat na waznoéé wynikéw. Wyniki badar dotycz pobranej
i badanej probki
3 norma nieaktualna wycofana bez zastapienia
4 data i godzina pobierania jest zesnie data i godzing wyl ia badar ter ych
51 rezultat badania przedstawiony w formie < lub > y", gdzie y jest wartoscig mezurandu odpowiadajacego dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowang]

dy; dla rezul jania wartod¢ rozszerzone] niep éci stanowi niep é¢ pomiaru tej wartosc

¢ wartodd p yezna w odniesleniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22,05.2026 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi (Dz.U. 2026,
poz. 748)
% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi $rédiadowe] z dnia 29.08.2019 roku w sp ie wymagan jakim powinny odpowiadac wody powierzchni
wykorzystywane do zaopatrzenia | dnosci w wode pr 20n3 do spozycia przez ludzi (DZ.U. 2019 poz. 1747)
Zastosowane skréty:
T - badanla terenowe / L- badania wy w lab jum / A—metody akredy przez PCA, zakres akredytacii nr AB 1041 / N - metody nieakredytowane, nie

zamieszczone w zakresie akredytacii nr AB 1041 lub przedstawiajace wyniki powyiej lub powyte] zakresu metody / R— metodyki referencyjne o ile prawo tak stanowi / NR —
metodyki niereferencyjne / S —zatwierdzenie PPIS w Klodzku do wykonywania badar nr 2043/2025 z dnia 09,10.2025 . / jtk— liczba jednostek tworzacych kolonie

1 Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoscl.

2. Klient ma prawo do ztozenia skargl.

. ¥ Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje przedstawione w sprawozdaniu z badafi dostarczone/podane przez zleceniodawce, ktére moga wplynac na
wainost wynikdw.

4, W przypadku, gdy prébki zostaty pobrane przez zleceniodawce, laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoci za pochodzenie, sposob pobierania i reprezentatywnost
probki.

F.05c/P.04 wyd.13 z dnia 27.07.2026 3/4




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1040/LB/2026

Informacje dotyczace stwlerdzenia zgodnosci:

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do aktu prawnego:
Rozporzatizenie Ministra Gospadarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe] z dnia 29.08,2019 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé wody powierzchniowe

wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoscl w wod

e przeznaczong do spozycia przez ludzi (DZ.U. 2019 poz. 1747)

Do stwiefdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji: wg wytycznych ILAC-G8:09/2019: binarne — zasada proste] akceptacji (pkt 4.2.1).
Opis metpdy dostepny w zataczniku Z-03/P04 (zasada nr 1).

Decyzja Zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organ stanowigcy
dokonujdcy oceny zgodnosci. Stwierdzenie 2gednoéci w odniesieniu do rezultatéw przeprowadzono w ramach opinii i interpretacji.

Jezeli w dokumencie odniesienia wskazanym przez zleceniodawce nie okreglono kryterium dla danego badania lub badaf w analizowanej prébce stwierdzenie

zgodnoég nie jest moiliwe.

sprawozfanie zatwierdzit:

EROWNIK
Lah()mtoriun? Badania Wody i Sciekéw
specjalista jakosct

19
Sylwia Radaczyriska

data spofzadzenia sprawozdania: 24.08.2026
sprawozfanie sporzadzono w 1 egz. egz. nr 1: klient kopia egz. nr 1: archiwum w/m
KONIEC SPRAWOZDANIA
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